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Generator typ G 430 
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Obowifrzuje od dnla 



Uniewatniono dnia: 



i 



10 Hz 
100 Hz 
1 kHz 
10 kHz 
100 kHz 
1 HHz 



Generator typ G 430 nr fabryczny ...... 

Zakres czeatotllwoscl 1 Hz - 1 HHz 
v azedeits podz&kresach. od 1 Hz do 

od 10 Hz do 
od 100 Hz do 
od 1 kHz do 
od 10 kHz do 
od 100 kHz do 

Uehyb roboczy - 5 % 

Haclecie wrJ^clowe 

Sygnal sinusoidalny - regulowany plynnie od 0 dq, 10 Yak 

Sygnal prostoketny - regulowany plynnie od 0 do 20 Ypp 

Hegulaeja skokowa - 0 dB, 20 dB 9 40 dB f 60 dB 

Uehyb podatawowy - i 0,5 dB dla aygnalu ainusoidalnego 

± 5 % dla eygnalu prostok*tnege 

ZnlekgztalY«iie nlellniowo aygnalu slnuaoidalneCT ~ 

40,03 % w zakresie 100 Hz do 20 kHz 

^0,1 % w zakreeie 20 Hz do 100 kHz 

^ 2 % w zakresie 1 Hz do 1 HHz 

Cza a naraetanla i onadania zbocza iapuleo proetokttnego 450 nz 

Rozyatancla wrldciowa tkaadkai 600 due 

Zasilaaie : 220V ± 10*; 10 VA ear 

Yrnlary t zzerokodd 202 am, wyaoko ££ -33 — » gkoboko^d 

« . 

0.8 k, 
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Generator typ G 430 jest zrddkeo sygnaiu sinusoldalnego 1 proato- 
kdtnego w zakresie czgetotllwosci od 1 Hz do 1 MHz w szedeln prze- 
kdczanyeh podzakresaeh. ' ■ *. 

Frzeznaczony Jest do badad sprzeta telekoaunikacyjnego i elektro- 
aknstycznego, elektroaedyezaego, urxedzed sexwlsowych i.t.p. 

2. WTPOsatenle. 

Opis technic zny - Generator typ G 430 

2 *. ’Jarunki nracv. 

Przyrzqd przystoeowany Jest do praoy t warunkach odpovladaj %eyoh 
znaal onowyia varunkoa praoy* 

a/ tamparatura otoczanla +23°C /296 K/ 

W wilgotnodd vagl§dna 45 - 55% 

e/ eldniania atooefaryczna 860 - 1060 abar /86 - 106kH/m 2 / 
d/ cz^etotliwosc napi$cia z&sllajaeego 50 Ha 
a/ wartodd napiecia zasilaj*cago 220 V ± 1 % 
t/ wstfpny ezas vygrsawanla 15 alznti 

3*2* Zpamionowft warunkl 

a/ tanparatura otoczenla +5 °C - 440°C /278 - 313 K/ 
b/ wllgotnodd wzgl$dna 20 do 80 % 

q/ eldnlanla ataosfaryczna 800 • 1060 abar /BO « 106 kV/a^/ 
d/ cz^etotliwosd oaplpola *asllaj*oago 50 Hs 
•/ wart odd naplpcla saallajaeago 220 T 1 10 % 
tl wet^pny czaa wygnawania 15 alnot 
V wakldcania radioalaktryosna • poaijalnla aa2a 
Ola znanloaowyeh warunkdw praoy prsyrsqd spaknla wya ganla . 

w sakrasla nobybdw xoboosyolu 

• . * * . * * 
v . ■ • . * f • . 

L Jtaai taHalasau 

* 4.1. Zskres ez eatotllwodcl. 

Generator pokrywa pasno ozestotliwodei od 1 Hs do 1 HHs w ssedeln 
podzakresaohi ■ 

pterwssy podsakres • ;1 Hz do' 10 Hs 

drag! pod z ak r es - 10 Hs do 100 Hz 

tssooit podsokros > 100 HS do 1 kHz 




esvariy podzakraa 


• 1 


kHz 


do 


10 kHz 


pi*ty podzakraa 


- 10 


kHz 


do 


100 kHz 


azdsty podzakraa 


- 100 


kHz 


do 


1 MHz 



4.2. Klodoki&dao3<5- czestotliwosoi. 
Dchyb roboczy i 5 5» 



4.3. HaPlecla wyjiciowe. 

Sygnak aimisoidalny - regulowany piynnie od 0 do 10 78k 
Sygnak proatokatny - ragulovany pkynnia od 0 do 20 7pp 



4.4. Ttunlfc papleola wr.1 sSclowego. 
Ragulovany akokowo, daj*cy tkuaienia 
20 dB 9 40 dB f 60 dB. 



aygnaku wyjdoiowago 0 dB f 



4>5. RezratancJa.wrticlflga w pozyeji OdB <700& dla f • 1 kHz 



4.6. RezratanoJa wyj^cioira tkumika. Warto 66 znadonova 600 Oka. 
TJchyb roboezy i 3 1 

7. Medokkadpo^d tkuaika 
c -ygnaku ainuaoidalnego ± 0 # 8 dB 

dla eygnaku prostokatnego ± 8 % ♦ 8 a7sa, gdzla wart os 6 8 aV 
oznaoza sygnak rasztkowy o czaaia trwania ponliej 20 na. 



Kiedokkadnodd napieda irgjsclowego^ 

Ooayb podstavovy ± 0,5 dB dla aygnaku sinuaoldalnago 

±5/5 dla aygnaku proatokatnago 



4. 9. Znlakaztakcenla nlellniowo aygnaku alnuaoldalnsgp. 
Wsrtodd znaaionowa 

< 0,03% w z atresia ez^atotllwodol 100 Ha do 20 kHs 

<0,1 % v zakresie czeatotlivodei 20 Hz do 100 kHz 

<2 % v zakresie ezeatotliwodcl 1 Hz do 1 MHz 

4.10. Czaa onadania 1 naraatania zbocza iaoulsu prostokatnego 
Wartosd znadonova <50 na 



AJLL 

Przyrz^d przyatoaovany Jaat do zaailania z aieel o wart odd napif- 
da zawartaj w granicjach 2207 ± 10S i cz$atotlivodel 50 Hz. 

Pobdr nocy 10 7A max. 



4.12. Makasraalne stake naniecie velsciowe pod$dzy zadskaml 
vyjddovyd a obudovq przyrz^du 150 7. Hapi^cle prdby 500 7. 



i 



Ark. 4 



A-szy 2 O 



I 



d«11i giaiac X* szorokodd 202 an, wysokodd 88 an, gk$bokodd 23?*ij 
4^1 Maaa: 41,8 kg 

5» Zagada dzlakanla. 

£aaad$ dziaiania przyrz^dii prza dstawlono na rye. 1. 

V przyrz^dzia ootna wy rdinied nast^pojace akkady* 

1# Wzmacniacz z ezesci* aostkow* /ganarator/ 

2* Ukkad formowanla proatokata 
3* Tkoaik wyjsciowy 




Gan orator pracuje v ukkadzla stakopradowego wzaacnlacza a aostklaa 
Wiena 1 termistorao stabilizujacyn amplitude oapiaeia wyjdciowago. 
Wzmacniacz zbudowany jest na siedaiu tranzystoraclu Plerwasj oto- 



pien pracuja na tranzystorza Tt w ukkadzla wspdlnego owl ter* 1 
sterowany jest z nostka. Sygnak dodatniago sprze tenia zwrotnego 
doprowadzony jast do bazy tranzystora, a sygnak uj annexe sprzeie** 
nla zwrotnego dochodzi do emitera, przy czya rozystor eaiterowy . 
stem owl jedna z gak^zi nostka* Druga gak§zla rezystaneyjna nostka 
jast tarnlstor* Drugi stopien wzaacnlacza pracuja na tranzystorze 
T3 w ukkadzla wspdlnego kolaktora 1 na za zadanla obnltanla iapa- 
dancjl wyjdciowej piexwszego stopnla* Trzeci stoplad to synetryczny 
ukkad przeciwsobny na tranzystorack T4 1 T5# 



r 



Ark. 5 



A-tzy tO 









Stopted tan pracuja % nakyml zmlanaai pradu kolsktora 1 zapawnia 
atarowanie stopnia wykonawozego duiyn 1 mako znieksztakeonym eygna- 
ha* Oatatnl atoplen wz maculae za z awl era wtdmiki konplemantarna 
96 1 97 1 Otanowi wzmacniacz aoey klasy Bo niekiej impadancji 
ayjdeiomaj* 7a wzaaeniaczu zaatosowano szereg dodatkowych alemant 6w 
korygujaoyeh charakterystyk§ fazowa tak 9 aby mo&na byko uzyakad 
•tabling prac§ przy siLnym sprz§ tenia ujeonynu Mostek 7iana okra— 
dlajgey ozfstotliwo s<5 generators posiada jako alanant regulacyjny 
podwdjny potenojometr R1 9 R2 o logary tmleznej charakteryetyce* 

. Dodatkove razyatory azaragowa R3 or&z R4 - R5 okreslaja maksymalna 
e*eetotllwo£<5 zakresu* Regulaeje czaatotliwodci skokowo przeprowa- 
dza ala przekaozajae kondanaatory wch&dzgce v ga k?zle mostka. 

Wa wsmaeniafezu aaatoaowano ukkad konpensacjl sredniego potencjakn 
vyjdelowago od salan temperatury 1 prgdu bazy tranzyetora 91. 

Do kompensaejl t emperaturowe j aaatoaowano tranzyator T2 f natoniaat 
do 8konpennovania znlan prgdu bazy wynlkajacyeb. za zniennej rezy-r 
•tanejl R2 potencjometry R7 1 R10 f uatawiona tak 9 ie przy znianla 
es^atotUwodcl dredni potencjak vyjdclowy jest praktyeznla staky. 



S.2. Pkiad formowania prostolcata. 

Ukkad pracuje na tranzystorach 98 i 99 * dodatnln sprz$ienlea 
stakopr*dowym, etanowigcyn ukkad przerzutnlka. Pozlomy wyjdciowe 
okredlone eg napi§ciami anitara 1 kolektora tranzystora T9* 
Reguiaejt eymetrli prostokgta nnoillwla potanejonatr R37 1 R40* 
Calan obni tenia lapadaneji wyjdeiowej 1 dla znnlajszanla wpkywu 
boeznlku j gcych pojecmodei obclgtenla na ezaa przekgczania, a p rzedai 
| wasyatkln dla zapewnlenia synetrli inpedanojl vyj£dowej 9 dla oby- 
f dwa .poldwak przeblegu saatosowano wtdrnik komplenentarny. 

Dla nnlknitola wpkywu spree ted ukkadn forma j gcego na aygnak einusof 
idalnyprsy praay generatorem jako frddkem aygnako alnnsoldalnago * 



wykgeza ala napieeie zaailajgce prsersutnlk* 

- *• . 

«lk wrldclowr* > 




j Sygnaky s ganaratora alnuaoldy 1 tokkadn fornawanla proatokgta 
.doprowadzana.aa dtakopradowo do gniasda wyjdolowego przes potencjak 
j. netr regulacyjny R45,oraz dwuognlwowy tkualk razyatancy jny o sumo- 
wanych tkunlenlaoh* Tkunienia tkumlkfi wynosza 20 1 40 dB 1 uaotll~ 

J * J* . . 

< «i*jl poisUi g*amtm t itonaka 1*1, 1*10, 1*100 

- 1 1*1000. ‘ ‘ 

1 ■ . - * • ' ' 




5-A. Pkk»d gaatlanlu. 

ZMilaes dostaresa ayttatrycsayeh naplyd i {IT pray nlaklaj nrt*« 
del iapadanejl wyjdelavaj. 




wa.isclowach 1 wrj selowreh- 

Va ryanakn pkyty uotonj eras tjlMj 
wldoeana ay naatypajaea alaaentyt 



gnmtm /ryn.2./ 



1. Zaelsk aktywny aygaaka wyjiaioaago. 

2* Zaeiak aaay /alaaktyaay/ aygaaka vyjdeleanga. 

3. Zaeiak pod2aaaoay do obodooy prayraadu. 

4* Pekrytko ragalujaea potioa aygaaka ojjlnlnoata 

5. Prayelakl wyblarajaea rodsaj aygaaka vyjdaleanga. 

6. Prayclaki wyblar&jaee wapdkenyxmik tkuaianla aygaaka wyjfeleaagd 

7 . Srzyelakl wytdarajaea podialrraa asyatatlloadol ganaraa jl. 

8. Pokrytko praaatrajajoca oayatotllwodd ganaraajl. 

9. Pr*ydak sak«BsaJ«ey pray ra yd da aiaal aaallaj%eaj. 

10. iardaka aygnallanjapa rt ywada prayraado da aiaal maallajaeaj. 

11. Ssxmr alaeloay. 

12. Iafnaaej* a aarli, mam na fatoyosnya, aaplyela aaallajaaya* 



13. Zaara k %c a %ea aaelak alaaktyaay a a h adaaq pmynada. 

Vkaaaaaia prayraydn da aiaal tttHajyj ajinaTt iimaiie jaat - 
terdakg /4/. V yvaypadka kaalae aa ed al ayalaay baaplaaaalka fy ya.3>/ 
aolaiyt 

- adkryald ofcryty /I/ ajrrgaajpaa akadaoy praynot*. 

- adjgd doing aaydd a ba daa y /*/. 

- wyalanld twytaadk /3/» 

- a a k ad y d 1 akryald abadaog* 






V 





8. Strolanla * 



Strpjanla generator* naleiy prsaprowadsld prsy uiyciu nast$paj%aar*b 



U Oscyloakop s ptaMi 30 MH» 



{• Cstatodeloalers-csaaoalars lles^cy 

3* Waltcaiar* napl$cl* ssalennego: sakrea napiqclowy 10 *7 - 10 7*k 
1 sakrea cs$atotliwodel 1 Hs - 1 MH* 

4* Hlarnlk galakagtaketaS niallnlovych o najimi# Jbzju sakraala po- 
aiaro-wym 0 p l£ 

$# Voltoralars napl$cla atakago 10 aV - 30 T 

6* Zaallac* napi^cla atakego +217; 200nA 1 -217; 20 Gal /niapotrsahny 
w pr*ypadka ntywania we w n q tr snego sasllaeza/# 



na pkycla esokovaj nat&wld naatigpujqeo: 

- pokr^tko poalom aapi^eia wyjdclowego na aakslma, 

• tkoaik wyjsciowy na aero tkualania, 

• prsak^esnlk rodeaja ganarowanaj fonkcjl na 8lansoid$ r 

• prsnk^csaik wybiaraj^cy podaakras cz$stotllwodcl ganarac jl xlk, 

• pokr^tko prsaatrajajqca e*tstotliwodd na cyfr$ 1, 

p roslntowad pnnkty 112 ora* 3 14 /tylko v przypadkn korzystanla 
a *awn$trsnago drddka small an la/. 

Stro Janie generatora nalefty prsaprowadsld wedkog nastspuj^cej kolaj- 
aaSels 

1* Podk%csyd woltoolars napl$ela atakego do panktu osnacz Onego na 



pkjtca nr 1 1 nlaaktyvnago saeiskn wyjdciowego na pkycie czokowej 
generatora. Pot enc J one tram R57 ustawid napl^cia na wartosd -21 7. 
2* Podk%c*y<5 woltoalars napl$ela atakego do pnnktu nr 3 i zaelskn 
nleaktywnego. Potencjosetrea R54 nstawld napi$cie na wartosd +217* 
!• Poalfday punkt 1 1 aaelak nleaktywny ora* 3 1 saciak nieaktywny 
ak%o^ sewn^trsna drddka saallanla uatawlona na wartoddl napi*d 
-217 1 +217# 



L Potenejoartraa R30 ustawid naplQele na wartodd 0,35 7* 
3# ^%o*yd woltoalars napi$ela stakego na rwsystor H31* 
j Potanejoaatraa R22 ustawid napl$cle na* wart odd 1,3 7* 
Vtqosyd woltoalars napl$ola stakego powlqdsy kolaktor 
f2 .1 saolsk nlaa kty w a j . 

Ustawid potencjoaetrea R18 napifole na wertodd*0,4 7# 




7* $2*ezyd wolteaierz rapiqcia eta lego poei$day zaciaki wyjsclowa 
generatora. Prseatawid pokr^tlo przestrajaj%ca cs^stotliwosc na 
cyfr^ 10 i potencjonetrea R7 n&fcawic napiqcie na wartoic 0 V. 

®* Hla odl^czaj^c foltooiera prststsirlf pokr^tlo prr®str#^aj^ct 

czqstotllwoid na cyfrtj 1 i potencjooetraa RIO ustawic napi^cia 

• na wartoad 0 7. 

9* P ow tdr sy d strojania wading ponktdw 7 18. 

10. Podl^czyd na zaciaki wyjsciowa woltaoiers n&plqcia zniennago, 
pot enc jomet rem R35 turtawid napi^cia na wartosd 10 7sk. 

11. Podl^cayd na zaclskl wyjdelowe lleznik esQstotliwo&ei - przy po- 
licy potency ometru R4 uatawld ce^stotliwosd tak, a'sy cyfry 1 i 10 
zgadzaly oi$ * ados yteu na es^atosciomJ arm. 

\Z. Przel^csnlk podzakresu cs^atotllwodci uatasrld xIOOk. Pokr^tlo 
przeetrojenia czQatotliwodd ustawid na makslistsa. .l^czyc na 
eiakl wyjdciowa oaeyloakop. Pot ene J oaatrea R28 ustawic maksyaaln^ 
cs$8totliwodd gtoaraeji pray at&bilnya przebiagu wyjsciowyn. 

13* Ha zaciski wyjdciowe gaaaratora podlqczyd lleznik czqstotliwocci. 
Pokr$tlo prseatro jenia cz$srtotliwodci prsekr^cid w prawo na cyfrt 
1. Kondensatoram Oil ustawid ez$stotllwosd generacjl na 100 kHz. 
Przestawid pokrQtlo przestrojenia cz qstotl iwo sc i na cytr% 10 i po-» 
tancjcwatrea R9 ustawid cz$stotliwosd 1 HHz. 

14. Przeetrajad ganarator od wart os cl 1 KHz do 100 kHz eprawdzaj^c 
Jadnoczadnle poprawnodd akalovanla. Dokonad korakty potancjcoet- 
m» R9 rozkladaj^c blqd w ealya sakresia. 

13* P3fza Y i|c z n l k rodzaju pracy ustawid na ftl$ prootok^tn^. Do zaolskd*’ 
wyjleiowycb podl^esyd oaeyloakop. Uatawld pokr$tlo przastrojanla 

• cz^stotllwodol na cyfr* 10. Dokonad korekcjl aymatrll potancjcoat- 

M R40. 

16. Prsal^oznlk podzakraaa c**stotliwoici uatawld xIOO. Dokonad ay- 
watrll potane jcoatraw R37. 

IT* Odl^czyd zewnqtrzne drddka zaallmla 1 aawrsad zaelskl 3-4 ora* 

v- i> a. :: 

18. Dokonad korakcjl napi^d *217 1 4*217 jak w ptmkela 1. 

19. Sprawdsld amplitude fall proatok%tnaj wlqczaj^e oaeyloakop na sa- 
elakl wyjdelowa. W przypadku potrsaby kor'kejl ragulaoji dokonad 
poprza* zwiqkszeaia sapl$cl& 4*217 potanojooatraa R54* 

20# V przypadku zwl^kszenia napl$ola 4*217 dokonad poaouego atrojanla 
wg punktdw od 4^ do 19# 




9« ffarrawy T okresowe kontrole * 

Okre'sowe kontrole przyrz^du nale£y wykonywad r&s na 6 mlesi^ey. «T tya 
celu nalefcy sprawdz ic parametry przyrz^du na zgodnosd z podanyml w. 
purkole 4 danyml technicznymi# Korekcji parametrdw nale&y dokonad w 
oparciu o rys* 4* przedstawiaj^cy rozaieszezenle element dw ustawezyeh 
oral rys* 5. przedstawiaj^cy schemat montatowy element dw pkytkl na 
tie dcie&ek* Ka ryB. 6* przedstawiono schemat ideowy generatora* Ka4-» 
dor&zowa naprawa generatora polegajc^ca na wymtanie elementn nosl w 
eobie ryzyko zmlany ktdregos 8 parametrdw generatora* Nale&y wi^c na 
podst&wie schemata ocenid jakl parametr nale&y skorygowac* I tak np*i 
*» przy wymianie dlody D3 nale£y potencjometrea R54 skorygowac wlel— 
kosd napl^cia zasllania w celu uzyskania wlasclwej amplitudy sygna- 
ku prost ok^tnego , 

• przy wym iani e tranzystora T2 nale&y potencjometrem R18 skorygowad 
wlelkosd napl^cia na kolektorze tego tranzystora na wartosc 0,4 V, 
a nastgpnle potencjometraial RIO i R7 ustawid zerow^ wart os c napi§- 
cia stalego na wyjsciowych zaolskach generatora w obu koncowych 
punkt&ch skali cs^stotliwosci /na zakresie 1 kHz/ , 
pray wymianle tranzystora T5 nalezy potenc^ometrem R22 ustawic na— 
pi^cie na emiterze tego tranzystora na taksfc wart odd, aby potencjak 
staly na zaclskach wyjsciowych generatora byk rdwny zero, 

— w przypadku konlecznoscl ponownego ustawienla poko&enia pokr^tka 
przestrajajqcego cz^stotliwodd w stosunkn do osl potencjometru 
R1—R2, ustawlenie czqstotliwosci generatora nale£y prseprowadzld w 
nast^pujqcy sposdb; 

- ustawid od pot enc} octet ru R1-R2 tak, aby rezyst&ncja poaai^dzy jego 
streakiest 1 punktem pok%czenla rezystora R3 a kondensatorea Cl 2 
wynioska 1,7 kOha +3$, 

'• ustawid pokr^tko przestrajajqce ez^stotliwodd na cy£r$ 10* 

- pok^czyd se sob^ skalQ 1 os potency ometru przez dokr^cenie wkr^tcfcf 

- wkqesyd na zaclskl wyjsciowe cz^stosciomierz, 

- ustawid potene j ccie tr R4 tak, aby ca^stotliwosd zuderzona wynoslka 
10 kHz* 

Gdyby zasska konlecznosd korekejl na zakresie najwy^szyn /xIOOk/ 
korekcjl prz eprowadz Id trymeremCII 1 potencjcmetrem R9* 
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